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第一部分   课程性质与目标

一、课程性质与特点
接触镜作为一种医疗器具，问世百年来，它的发展在眼视光学领域中起着非常重要的作用。正是由于接触镜“接触”了眼球，才让视光学真正成为一门医学学科。与此同时，接触镜相关的知识、技术也不断拓展，涉及医学、光学、材料学、心理学、社会学、凸显交叉学科特色，成为眼视光教育体系一门主要的专业课程。特别是近年来接触镜已成为青少年近视防控的有效手段。其基础理论和临床应用实践已经成为眼科和眼视光学医疗工作者的必修内容。
二、课程目标与基本要求
    通过对本课程的学习，既要掌握接触镜学的基本理论知识，又要掌握软性接触镜、透气性硬性接触镜、散光接触镜、角膜塑形镜等各种类型接触镜的验配原理和技术，以及验配接触镜的各项配前检查，熟悉接触镜在眼疾中的特殊应用和特殊人群的接触镜验配，指导配戴者如何正确护理和保养接触镜，如何进行接触镜相关并发症的鉴别及处理，了解现代视觉生活对接触镜配戴的影响，以及接触镜在现代和未来临床诊疗中的前景。覆盖了接触镜的各种类型和内涵。

三、与相关课程的联系与区别：

    本课程与眼视光学专业的其他基础与专业课程有密切的联系。它以《眼科学》、《眼镜光学》、《眼屈光与验光学》、《双眼视觉学》等课程为基础，又对《眼镜制作》、《低视力学》等课程起补充配合作用。

第二部分   考核内容与考核目标

第一章   概述

一、学习目的与要求
    本章掌握角膜与氧气的关系，熟悉与接触镜相关的眼解剖和生理，了解接触镜的发展和历史概况。 
二、考核知识点与考核目标    

（一）角膜与氧气的关系（重点）

识记：角膜睁眼和闭眼氧的来源。
      临界氧需求的概念。

理解：角膜糖代谢的主要形式。

应用：接触镜造成的缺氧对角膜的影响。
配戴接触镜时的角膜氧供情况的描述或测量指标。
保持正常角膜生理所需要的最低氧需求。

（二）与接触镜相关的眼解剖和生理（次重点）

识记：角膜的形态结构和组织学结构。
泪膜的形态结构和来源。
结膜的形态结构和相关腺体。
眼睑的相关腺体。

瞬目频率。

理解：影响角膜形态和生理的因素。
泪膜的功能。
（三）接触镜的历史和发展（一般）

识记：最早表达接触镜基本原理的著名人物。
最早发现用于制造软性接触镜的材料甲基丙烯酸羟乙酯（HEMA）的学者。
最早尝试将硅加入PMMA结构中，在接触镜聚合物中引入硅胶丙烯酸脂的新家族。
将最先的巩膜镜片设计改变成为角膜镜的视光师。
首先将接触镜称为“contact lens”的学者。
最早提出抛弃式镜片概念的国家。
我国最早引进国外生产的接触镜的时间
我国自行生产最早接触镜的时间。
我国第一家中外合资接触镜的企业。
第二章   接触镜光学

一、学习目的与要求

本章掌握接触镜屈光力和顶点距离的概念及临床应用原则，泪液镜的计算及球性硬镜矫正散光的原理。熟悉配戴接触镜与框架眼镜时在调节、集合、放大率、视野等方面的差异及机制。了解接触镜光学系统。

二、考核知识点与考核目标：       

（一）接触镜的屈光力，泪液镜及其屈光力的计算，接触镜矫正散光的原理及应用（重点）

识记：接触镜的屈光力的概念。
      有效屈光力的概念。
      泪液镜的概念。

理解：接触镜自身屈光力的影响因素。
      泪液镜的影响因素。
      球面硬镜矫正散光的原理。

应用：接触镜有效屈光力的计算。

      泪液镜的计算。
      球面硬镜矫正散光的临床应用。

（二）接触镜与调节、集合、放大率和视野（次重点）
      识记：眼镜放大率的概念。
            相对眼镜放大率的概念。
      理解：配戴接触镜和框架眼镜在调节、集合、放大率和相对放大率、视野方面的差异。
      应用：放大率在临床中的应用。
（三）接触镜光学系统（一般）
      识记：接触镜光学系统的组成。
                                第三章 接触镜的验配流程
一、学习目的与要求

本章掌握接触镜验配的基本流程，裂隙灯显微镜检查的基本方法，泪液和泪膜的评价方法，接触镜的试戴步骤、配戴评估及戴镜验光。熟悉问诊的主要内容，眼部配戴参数的测量，角膜曲率计的临床应用。了解角膜地形图仪的临床应用。
二、考核知识点与考核目标：       

（一）接触镜验配的基本流程（重点）

识记：接触镜验配的基本流程。
      问诊的主要内容。
      裂隙灯显微镜检查的基本方法。
戴镜验光的概念。

理解：裂隙灯显微镜检查的观察要点。
应用：裂隙灯显微镜检查的临床应用。

（二）接触镜验配的特殊检查（次重点）

  识记：泪液和泪膜的评价方法及正常值范围。
        角膜曲率的正常范围。

  应用：角膜曲率计的临床应用。

（三）角膜地形图的检查和分析（一般）

应用：角膜地形图的色彩和形态分析。
第四章 软性接触镜

一、学习目的与要求
本章掌握软性接触镜材料的类型和特性，软性接触镜的设计及其临床相关参数，软性接触镜的验配和评估。熟悉软性接触镜的日常护理。了解软性接触镜的制作生产和检测方法。

二、考核知识点与考核目标
（一）软性接触镜材料的类型和特性，软性接触镜的设计及其临床相关参数，软性接触镜的验配和评估（重点）
识记：软性接触镜材料的种类。
美国FDA软镜材料的分类方法。
弹性模量的概念。
含水量的分类。
氧通透性、氧传导性、等效氧分压的概念。
光学区、基弧、弧矢高度的概念。
软性接触镜使用周期的分类及概念。
软性接触镜配戴方式的分类及概念。

理解：硅水凝胶材料的特点。
      湿润性与湿润角的关系。
      高含水和低含水软镜的特点。
      离子镜片和非离子镜片的特点。
氧通透性、氧传导性、等效氧分压的临床意义。

软性接触镜设计主要参数的临床意义。
球性软镜的优缺点。

应用：美国FDA软镜材料的分类方法的应用。
球性软镜参数的选择。
软性接触镜的评估方法。

软性接触镜的病例分析。 

（二）软性接触镜的护理（次重点）
识记：软性接触镜常用的清洁剂种类。
      常用的消毒方法。 

      热消毒的使用方法。
化学消毒的成分及使用方法。
双氧水消毒的成分及使用方法。
多功能护理液的主要成分。

理解：化学消毒的特点。
      热消毒的特点。
双氧水消毒的特点。 

多功能护理液的优缺点。
      应用：软性接触镜的配戴方法。

（三）软性接触镜的生产工艺，软镜的检测（一般）
识记：软镜制造方法的种类及最早的制造方法。
理解：软镜制造方法的各自特点。
第五章  硬性接触镜

一、学习目的与要求
掌握RGP镜片的特性，验配适应症，验配原则和评估方法。熟悉RGP镜片矫正的光学优势，材料的特点，护理方法。了解RGP镜片的加工、检测及应用展望。
二、考核知识点与考核目标
（一）RGP镜片的特性，验配适应症，验配原则和评估方法（重点）
识记：RGP镜片的概念和特性。
球性RGP镜片的适应症和禁忌症。
球性RGP镜片直径、基弧的选择方法。
理解：球性RGP镜片的验配原则和评估方法。
      球性RGP镜片配适不良的调整。

应用：球性RGP镜片的病例分析。

（二）RGP镜片矫正的光学优势，参数设计，材料的特点，护理方法（次重点）
识记：RGP镜片与软镜相比的优势。
硬性接触镜的材料种类以及各自物理特性、优缺点。
润眼液的成分及功能。

理解：RGP镜片重力对配适的影响。
RGP镜片设计参数的临床意义。
RGP护理液在清洁、消毒、冲洗、湿润等方面的特点。
      应用：硬性接触镜的配戴方法。

（三）了解RGP镜片的加工、检测及应用展望（一般）
识记：RGP镜片的加工方法及最常用的方法。
      RGP镜片检测方法及目的。

第六章  角膜塑形术

一、学习目的与要求
本章掌握角膜塑形镜的适应症和禁忌症，普通球面设计角膜塑形镜的验配流程和配适评估，摘戴护理原则和注意事项，简单问题处理。熟悉环曲面角膜塑形镜的验配选择和配适评估，镜片的材料特性和设计特点。了解角膜塑形镜的历史、发展和设计变迁，延缓青少年近视发展的研究和应用。
二、考核知识点与考核目标
（一）角膜塑形镜的适应症和非适应症，普通球面设计角膜塑形镜的验配流程和配适评估，摘戴护理原则和注意事项，简单问题处理（重点）
识记：角膜塑形镜的概念。
角膜塑形镜的适应症和非适应症。
理解：普通球面设计角膜塑形镜的参数选择。
普通球面设计角膜塑形镜的验配流程和配适评估。
摘戴护理原则和注意事项。
      配戴角膜塑形镜的问题剖析和处理。

应用：角膜塑形镜的摘戴护理原则和注意事项。
角膜塑形镜的病例分析。

（二）熟悉环曲面角膜塑形镜的验配选择和配适评估，镜片的材料特性和设计特点（次重点）

      识记：角膜塑形镜的材料特点。
角膜塑形镜的两种常见设计的设计参数及临床意义。
理解：环曲面角膜塑形镜的验配选择和配适评估。
角膜塑性术和屈光手术的比较。

（三）角膜塑形镜的历史、发展和设计变迁，延缓青少年近视发展的研究和应用（一般）
理解：角膜塑性术的历史、发展和设计变迁。
第七章  接触镜矫正散光
一、学习目的与要求
本章掌握残余散光的概念，角膜散光的类型，环曲面软镜的验配，球性硬镜矫正散光的验配。熟悉残余散光的计算，环曲面硬镜的验配。了解环曲面软镜的稳定方法。

二、考核知识点与考核目标
（一）残余散光的概念，角膜散光的类型，环曲面软镜的验配，球性硬镜矫正散光的验配（重点）
识记：散光的概念。
残余散光的概念。
角膜散光的类型。
环曲面软镜的适应症和禁忌症
理解：环曲面软镜的验配方法。
      球性硬镜矫正中高度散光的配适评估。

应用：环曲面软镜病例分析。
      球性硬镜矫正中高度散光的病例分析。

（二）残余散光的计算，环曲面硬镜的验配（次重点）

      识记：环曲面硬镜的设计方式。
            环曲面硬镜的适应症。

理解：残余散光的计算。
            环曲面硬镜的验配。

应用：环曲面硬镜的病例分析。
（三）环曲面软镜的稳定方法（一般）
识记：环曲面软镜的稳定方法及各自特点。
第八章  接触镜在眼科疾病中的特殊应用
一、学习目的与要求
本章掌握圆锥角膜的诊断，圆锥角膜接触镜矫正的方法和验配要求，治疗性镜片的特点及临床应用机制。熟悉角膜手术后屈光特点以及接触镜验配要点，治疗性镜片的护理要求。了解彩色美容治疗性接触镜的临床验配。

二、考核知识点与考核目标
（一）圆锥角膜的验配，治疗性镜片的验配（重点）
识记：圆锥角膜的概念。
软硬组合镜（piggy-back）的概念。
软硬结合镜的概念。
圆锥角膜的诊断。
理解：圆锥角膜的矫治方法。
      圆锥角膜接触镜的配适目标。

圆锥角膜接触镜的验配方法。
治疗性接触镜的临床应用机制。
治疗型接触镜的验配要点。

应用：圆锥角膜的病例分析。 

（二）角膜手术后屈光特点以及接触镜验配要点，治疗性镜片的护理要求（次重点）

识记：角膜手术后屈光特点。

理解：角膜手术后接触镜的验配要点。

      应用：治疗性接触镜的护理要求。
（三）彩色美容治疗性接触镜的临床验配（一般）
理解：彩色美容接触镜的临床应用。
            彩色美容接触镜的验配要点。
应用：彩色美容接触镜的临床分析。

第九章  接触镜验配：特殊人群和特殊要求
一、学习目的与要求
本章掌握儿童接触镜的验配要求，接触镜矫正老视的方法和验配要求，单眼视的定义和适用范围。熟悉单眼视角膜接触镜的验配和问题处理，双焦和多焦接触镜的特点和验配，无晶体眼的特点和验配要点，屈光参差采用接触镜矫正的光学优势，色盲接触镜的验配。了解低视力接触镜的验配。

二、考核知识点与考核目标
（一）儿童接触镜的验配要求，接触镜矫正老视的方法和验配要求，单眼视的定义和适用范围，老视接触镜的验配（重点）
识记：儿童接触镜验配的适应症。
老视者的眼部特征。
接触镜矫正老视的方法和验配要求。
单眼视的概念。
单眼视接触镜的适用范围。

理解：儿童接触镜的验配要点。
老视接触镜的验配方法。

应用：老视接触镜的临床分析。
（二）单眼视角膜接触镜的验配和问题处理，双焦和多焦接触镜的特点和验配，无晶体眼的特点和验配要点，屈光参差采用接触镜矫正的光学优势，色盲接触镜的验配（次重点）
识记：双焦、多焦接触镜的概念。
同时视、交替视接触镜的概念。
理解：单眼视角膜接触镜的验配和问题处理。
双焦和多焦接触镜的特点和验配。
无晶体眼的特点和验配要点。
屈光参差采用接触镜矫正的光学优势。
无晶体眼用接触镜的矫正特点和验配要点。
色盲接触镜的验配要点。

（三）低视力接触镜的验配（一般）
识记：低视力的概念。
接触镜助视系统的优点。
理解：接触镜助视系统的验配要点。
第十章  接触镜相关并发症及其处理
一、学习目的与要求
本章掌握角膜接触镜配戴导致的角膜缺氧症状以及接触镜诱发的感染，角膜炎的临床表现、体征、诊断和治疗原则。熟悉接触镜相关的过敏性角结膜炎和泪膜改变的诊断和治疗。  了解接触镜相关的的机械性损伤的处理原则，RGP镜片常见的并发症的原因及处理。
二、考核知识点与考核目标
（一）角膜接触镜配戴导致的角膜缺氧症状以及接触镜诱发的感染，角膜炎的临床表现、体征、诊断和治疗原则（重点）
识记：常见的缺氧性损害内容及临床表现。
接触镜诱发的感染性角膜炎的临床表现、体征、诊断和治疗原则。

应用：接触镜诱发的缺氧和感染性角膜炎的临床分析。
（二）接触镜相关的过敏性角结膜炎和泪膜改变的诊断和治疗（次重点）

      识记：巨乳头性结膜炎的病因、临床表现和治疗原则。
            接触镜相关的泪膜改变的诊断和治疗。

应用：接触镜相关的过敏性角结膜炎和泪膜改变的临床分析。
（三）接触镜相关的的机械性损伤的处理原则（一般）
识记：接触镜相关的的各种机械性或非感染性损伤的病因、临床表现和处理原则。
      RGP镜片常见的并发症的原因及处理。

应用：接触镜相关的的各种机械性或非感染性损伤的病例分析。

第十一章  接触镜与现代视觉生活
一、学习目的与要求
本章掌握体育运动对视觉的要求和选取接触镜的注意事项，接触镜的安全防护措施。熟悉视频终端、生活环境对接触镜的影响。了解接触镜在现在和未来临床诊疗中的前景。

二、考核知识点与考核目标
（一）体育运动对视觉的要求和选取接触镜的注意事项，接触镜的安全防护措施（重点）
识记：软性接触镜在体育运动中的优势。
接触镜的安全防护措施。
理解：体育运动验配接触镜的原则和验配要点。
应用：运动环境因素对接触镜的影响和镜片选择。
（二）视频终端、生活环境对接触镜的影响（次重点）

      理解：视频终端、生活环境对接触镜的影响。

第三部分   有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

    本课程的能力考核目标共分为三个能力层次：“识记”、“理解”、“应用”。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
    识记：能够识别和记忆本课程中的有关名词、概念及规律的主要内容，并能够根据考核的不同要求，做出正确的表述、选择和判断。
    理解：能够领悟和理解本课程中有关概念及规律的内涵，全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，并能够根据考核的不同要求，对问题进行逻辑推理和论证，做出正确的判断、解释和说明。
应用（包含简单应用和综合应用）：能在理解掌握的基础上，联系实际、运用接触镜学
的基本理论知识，是既要求理论掌握、又要求具备分析论证能力的高层次要求；能综合运用眼视光学的光学、屈光与验光、双眼视分析、眼科学等方面的知识，对临床病例作出全面的分析评价，进行合理而又正确的诊断和处理，是最高层次的要求。

二、指定教材

指定教材为考生自学、社会助学和考试命题的依据。

指定教材：《接触镜学》（第3版） 吕帆主编 人民卫生出版社 2017年7月
三、自学方法指导
1、自学时必须要认真阅读教材，开始阅读每一章之前，应先认真学习大纲中有关该章的考核知识点、自学要求以及对知识点的能力层次要求和考核要求。以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、使用教材时，应注意将精读与泛读相结合，应在泛读即通读的基础和掌握较全面的知识背景条件下，对考核知识点进行重点地逐段细读，逐句推敲，以求做到对基本概念深刻理解，对历史脉络彻底弄清，对基本理论牢固掌握。切忌在没有全面学习教材的情况下孤立地抓考核知识点，以免生吞活剥，不能真正地理解和灵活地运用。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、基本理论加以整理，归纳出要点，从而加深对问题的认知、理解和记忆。有利于突出重点，并涵盖全部课程内容，同时锻炼提高自己的自学能力。

4、在自学过程中，既要注重理论知识，也应重视实际运用能力的培养。如运用软性接触镜的验配方法进行软性接触镜的病例分析，通过残余散光的计算进行接触镜镜片类型的选择，联系泪液透镜的原理理解球性硬镜矫正散光等等。要通过完成练习思考题，锻炼自己分析论证及书面表达的能力。

四、对社会助学的要求

1.社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，认真钻研自学考试指定教材，明确本课程与其他课程不同的特点和学习要求，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们防止自学中的各种偏向，把握社会助学的正确导向。

2.要正确处理基础知识和应用能力的关系，努力引导自学应考者将识记、理解与应用联系起来，把基础知识和理论转化为应用能力，在全面辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者的分析问题和解决问题的能力。

3.要正确处理重点、次重点和一般的关系。课程内容有重点、次重点和一般之分，但考试内容是全面的，而且三者之间是相互联系的，不是截然分开的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部考试内容和考核知识点，在此基础上再突出重点。总之，要把重点学习同兼顾一般结合起来，切勿孤立地抓重点，把自学应考者引向猜题押题。
4．助学学时建议。本课程共6学分，其中理论课4学分，实践课2学分，助学建议理论课不少于72学时，实践课不少于36学时。学时分配见下表，考生也可参考该表安排自学时间。
	章次
	课程内容
	助学学时

	1
	概述
	4

	2
	接触镜光学
	8

	3
	接触镜的验配流程
	6

	4
	软性接触镜
	9

	5
	硬性接触镜
	9

	6
	角膜塑形术
	6

	7
	接触镜矫正散光
	9

	8
	接触镜在眼科疾病中的特殊应用
	6

	9
	接触镜验配：特殊人群和特殊需求
	6

	10
	接触镜相关并发症和处理
	6

	11
	接触镜与现代视觉生活
	3

	总计
	72


	实 验
	内 容
	学 时

	实验一
	裂隙灯显微镜配前检查和评价
	4

	实验二
	软性接触镜的介绍、摘戴和护理
	5

	实验三
	软性接触镜的检测和核实
	5

	实验四
	软性接触镜的配戴评价
	4

	实验五
	硬性接触镜的介绍、摘戴和护理
	5

	实验六
	硬性接触镜的检测和核实
	5

	实验七
	硬性接触镜的配戴评价
	4

	实验八
	散光软镜的轴位评估及摘戴
	4

	合  计
	36


五、关于命题考试的若干规定
1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试的内容。
2、试卷中对不同能力层次要求和试题所占的比例大致是：“识记”为30%，“理解”为40%，“应用”为30%。

3、试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在每份试卷中所占比例依次为2：3：3：2左右。
4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题题型一般分为：填空题、选择题（包括单项与多项）、名词解释、简答题、病例分析题等。
6、考试采用闭卷笔试，考试时需携带没有任何存储功能的普通计算器。考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

6、 题型示例（样题）

（1） 填空题

1、泪膜结构由外到内分为           层，            层，            层。
（二）单项选择题
1、氧通透性指（   ）

A. DK值      B. D值      C. K值       D. DK/L值   
（三）多项选择题
      1、接触镜屈光力是由哪些因素决定的（      ）

         A.接触镜材料的折射率

 B.接触镜前表面曲率半径

         C.接触镜后表面曲率半径

         D.镜片厚度

         E.镜片直径
（四）名词解释
1、基弧
（五）简答题
1、简述球面软性接触镜配戴的适应症。
（六）病例分析题
      1、某学校教师，男35岁，喜欢运动，框架眼镜处方OD:-5.00DS/-2.00DC x80；OS:-6.00DS/-1.75DC x110，K读数OD:43.50@90/44.00@180；OS:43.00@90/43.50@180

（1）该患者首选接触镜的类型并给出依据
（2）写出正确的处方
（3）给出合适的护理计划

七、实践考核内容与实施要求

（一）裂隙灯显微镜配前检查和评价
具体内容：1、就位前准备。
          2、位置对齐。
          3、整体观察。
          4、各部位详查。
          5、沟通和建议。
实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：裂隙灯显微镜、调焦棒、消毒酒精、洗手液、纸巾。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。

（二）软性接触镜的介绍、摘戴和护理

具体内容：1、识别软镜的主要参数：基弧、直径、厚度、屈光力等。

2、撕开铝箔片。
3、洗手。
4、戴镜前沟通。
5、辨认正反面及正确的软镜护理。
6、正确戴镜。
7、戴镜后沟通。
8、洗手。
9、正确摘镜。
10、摘镜后沟通。

实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：各种示教用软镜、软镜护理系统。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。

（三）软性接触镜的检测和核实
具体内容：1、识别待测接触镜的材料、所给参数和设计特点。

2、规范洗手并取出接触镜。

3、辨认镜片正反面，确认镜片干净无损。

4、检测镜片的后顶点屈光力，学会比较软镜在干燥时和湿房里的结果。

5、使镜片稍脱水后，练习用投影仪、放大镜加刻度镜测量镜片直径。

6、用裂隙灯显微镜、投影仪或放大镜来检查镜片表面质量和沉淀物。

实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：示教用接触镜、软镜专用镊子、软镜护理系统、裂隙灯、镜片测度仪、投影仪、放大镜。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。

（四）软性接触镜的配戴评价

具体内容：1、戴镜。
2、确认并沟通。
3、调整裂隙灯，用弥散照明法进行配适评估。

4、介绍配适评估检查的目的。

5、评估：中心定位、角膜覆盖度、移动度、松紧度。

6、记录。

7、沟通：检查结束后关闭裂隙灯显微镜光源，锁紧解锁旋钮；讲述：需要沟通配适检查结果。
8、摘镜。

实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：各种示教用软镜、软镜护理系统、裂隙灯显微镜。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。

（五）硬性接触镜的介绍、摘戴和护理

具体内容：1、识别硬镜的主要参数：基弧、直径、厚度、屈光力等。
2、充分洗手。

3、充分清洁镜片。

4、使镜片内曲面向上置于右手食指端，在镜片凹面注入适量的润眼液。

5、将镜片快速地轻轻放到角膜中央，轻轻放松撑着的眼睑的手指。

6、沟通：若有异物感，嘱配戴眼向下转动则可缓解。
8、摘镜：挤出法或吸棒法。
9、摘镜后沟通。

实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：各种硬镜诊断镜、硬镜护理系统。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。

（六）硬性接触镜的检测和核实
具体内容：1、在检查和核实诊断镜前先清洁和消毒镜片。
2、简短介绍检测仪器的使用。

3、检查和核实以下参数，包括：基弧、后顶点屈光力、镜片直径、光学区直径、周边弧宽度、中心厚度、边缘检查、光学质量、表面质量。

实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：硬镜诊断镜、硬镜护理系统、镜度测度仪、曲率半径测定仪、角膜曲率计。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。

（七）硬性接触镜的配戴评价
具体内容：1、戴镜。
          2、调整裂隙灯，用弥撒照明法进行动态评估。
3、荧光素染色。
4、调整裂隙灯，用滤光式照明法进行静态评估。

5、综合评估。
6、摘镜。
7、沟通和建议。

实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：硬镜诊断镜、裂隙灯显微镜、荧光素条、硬镜护理系统。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。
（八）散光软镜的轴位评估及摘戴

具体内容：1、戴镜。

2、前提条件。

3、调整至直接焦点照明法。

4、散光轴位评估。

5、记录。

6、沟通。

7、摘镜。
8、沟通和建议。

实施要求：1、考核环境：天津医科大学眼视光学院接触镜实验室。实验用品为：各种示教用散光软镜、软镜护理系统、裂隙灯显微镜。

2、考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。
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